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Спектроскопия диффузного отражения (СДО) представляет собой оптический неинвазивный метод исследования, основанный на регистрации и спектральном анализе света, отраженного от биоткани во всех направлениях. Анализ спектральных зависимостей интенсивности отраженного излучения позволяет получить количественную информацию о составе, структуре и оптических свойствах исследуемого объекта. Благодаря своей информативности и безопасности, метод СДО уже зарекомендовал себя при решении ряда задач в ходе эндоскопических вмешательств. 
Во время эндоскопических операций по удалению колоректального рака используется лифтинг ткани с помощью индигокармина, который поглощается подслизистой, но не поглощается мышцей. Однако с течением операции краситель вымывается, и требуется повторное вкалывание. В рамках настоящего исследования предлагается использовать спектроскопию диффузного отражения для оценки динамики изменения концентрации индигокармина в подслизистом слое. Разработка данного подхода направлена на создание основы для автоматизации визуального контроля хирурга в процессе эндоскопической диссекции подслизистого слоя.
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Рис. 1: Пример спектра OD для образца биоткани, поглотившей индигокармин.
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